Abformung beschneiden
und die Modellmitte
anzeichnen.

Trim impression excess,
mark on midline.

Manschette aufsetzen.

Adapt model base matrix.

Uberpriifen ob sich die
Abformung optimal
positionieren l1aRt.
Gegebenenfalls die
Abformung passend
beschneiden.

Impression may need
further trimming for
optimal base plate
position.

Abformung mit Entspann-
mittel benetzen.

Spray with relaxant.

quadra-base®-Platte diinn
mit Isolier- spray(#19080)
isolieren und trocknen
lassen,

Isolate base plate
thoroughly using
separating fluid (#19080),
thin coat only.

quadra-base®-Platte
vollstandig mit Hartgips
ausgiefien.

Pour quadra-base®-plate
up to rim.

Uberschuss vor-
sichtig mit Druckluft
entfernen.

Air blow excess.

Abformung vollstandig mit
Hartgips ausgiefien.

Pour impression up to rim.

Wichtig:

Vorsichtig die Isolierung
vom aufleren Rand ab-
wischen.

Important:

Separating fluid is to be
removed from outer edge
of base plate.

Die Abformung aufsetzen
und ausrichten.

Die Kauebene soll
moglichst parallel zur Pin-
basisplatte ausgerichtet
werden.

Unite tray with base plate.
Correct midline and
occlusal plane levels.

Nach dem Ausharten die
Manschette entfernen
und den Abformloffel
entfernen.

Once set remove
impression from cast.

quadra-base®-Modell-
adapter(#19271)
einsetzen. Die halboffene
Form zeigt in Richtung
Zahnkranz.

Insert quadra base®
adapter(#19271) with the
half open side facing
segment

Den Zahnkranz durch
leichtes Klopfen auf die
Ruckseite 16sen und ab-
heben

Die Pinbasisplatte
griindlich abdampfen.

Remove segment by light
hammer tapping on the
reverse side of the
segment.

Thoroughly steam clean
the pin base plate.

Den Orbix®-Artikulator
montieren. Durch leichten
Druck auf die markierten
Flachen wird die Kondyle
gesichert.

Mount Orbix® articulator
with light pressure where
marked for condylar
fixation

Den Zahnkranz trimmen,
ohne die Retentions-
flachen auf der Innenseite
zu beschadigen.

Trim excess stone without
over trimming pin areas.

Den Orbix®-Artikulator
auf Funktion Gberprifen.
Durch Eindriicken der
Verriegelungsschieber,
kann die Kondylensicher-
ung gelost werden.

Check the Orbix® articulators
working order. Simply push
the condylar fixation through
the locking mechanisum for
removal.

Pinbasisplatte und
Bohrungen auf Fremd-
korper Uberpriifen und
Zahnkranz aufsetzen.

Once completely clean,
relocate model base.

Den Orbix®-Artikulator an
das quadra-base-system
ansetzen.

Unite both Orbix®articulator
and quadra-base.

Das Modell ist nun bereit
zum Sé&gen.

Segment sawing can now
be carried out.

Die Modelle in okklusalen
Bezug bringen.

An den markierten Stellen
Sekundenkleber einbringen
und ausharten lassen.
Fertig!

Close model casts in
centric occlusion and
super glue areas where
marked. Now complete!
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